ЗАВОД МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
б ООО «Поиск – Ника» 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКИХ ПЛЁНОК 


1. КРОВЛЕКС - ОРГ (синечувствительная) – медицинская листовая радиографическая плёнка сдвухсторонним 
эмульсионным покрытием предназначенная для использования с усиливающими экранами создающими синий 
спектр излучения. 

- Формат 35,6х43,2; 35,6х35,6; 30х40; 20х40; 15х40; 15х30; 24х30; 18х24; 13х18см. 

- Количество листов в упаковке - №1; №2; №50; №100. 

- Двустороннее покрытие эмульсией. 


- (Содержание серебра 4,7 г/м2 
- Оптическая плотность (Отип) не более 0.29 
- (Средний градиент при ручной обработке – не меньше 2,4 
- (Средний градиент при автоматической обработке – не меньше 2,8 
- Плотность вуали при ручной обработке 0,1 Кц к: Ё т" г 
- Плотность вуали при автоматической обработке 0,21 Сыдотстно 
- Класс чувствительности: 
Ручная обработка 1000 
Автоматическая обработка р = | 1600 
- (Срок годности 24 месяца. 
- № партии 117? 


- Условия хранения – температура 10-25.град, относительная 

Влажность 40-60 %,вертикальное положение, избегать прямого света, недопустимо 

Хранение с химически активными и радиоактивными веществами. 
- Обработка. Плёнка обрабатывается во всех стандартных реактивах в ручном и автоматическом режимах. 
- ТУУ 13887559 001-97г. 

ООО «Поиск – Ника» 

Украина 65110 г. Одесса, ул. Балковская 42а. 
Тел/факс (0487) 31-04-81; 30-41-57; 30-41-59. 


